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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

El Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional del Cusco brinda atención de salud 

especializada y de alta complejidad a los pacientes que ingresan por consultorio externo y 

emergencia. 

 

El presente manual, es un documento normativo de gestión institucional que contiene la 

descripción detallada de la secuencia de acciones que se siguen para la ejecución de los 

procesos organizacionales, en el nivel de subprocesos o actividades, en los que intervienen 

una o más unidades orgánicas. El manual incluye los cargos o puestos de trabajo que 

intervienen, precisando sus responsabilidades y participación y contiene los flujogramas 

detallados del procedimiento. 

 

Su formulación se desarrolla en el marco del Decreto Supremo N° 008-2017-SA que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y su modificatoria DS N° 011-

2017-SA. Su evaluación y actualización será periódica, procurando el mejoramiento continuo 

de procesos para contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales.  
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CAPITULO II 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar y establecer la secuencia de los diferentes procedimientos utilizados para la 

ejecución de los procesos institucionales, asegurandola calidad de los diferentes 

exámenes realizados y estableciendo protocolos de trabajo seguros, eficaces y eficientes, 

cuyas actividades son ejecutadas por el Departamento de Apoyo al Diagnóstico.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer las áreas y el personal inmerso en todos los procesos y así conocer a los 

responsables de cada etapa. 

- Guiar al personal para desarrollar sus acciones y permitir el seguimiento de los 

insumos y productos del proceso. 

- Conocer los problemas involucrados en el desarrollo de cada uno de los procesos y 

procedimientos. 

 

 ALCANCE 

Personal del área de Bioquímica, ya sean Profesionales y/o Técnicos, del Hospital 

Regional del Cusco. Su conocimiento y aplicación es de carácter obligatorio por parte del 

personal de laboratorio. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA 
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 RESPONSABLE:  ÁREA DE BIOQUÍMICA 

 

DEPARTAMENTO / SERVICIO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
CONDICION 

LABORAL 

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

DR. JUAN MANUEL  
LOPEZ AGUILAR 

JEFATURA NOMBRADO 

SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA 
LIC. TM JOSÉ DANIEL 

TORRES GARIBAY 
JEFATURA NOMBRADO 

SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA 
TEC. ABELARDO  
ALVAREZ LUQUE 

RESPONSABLE NOMBRADO 

SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA 
TEC. RAFAEL ZEVALLOS 

ORDOÑEZ 
RESPONSABLE NOMBRADO 
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CAPITULO III 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Alícuota. Una pequeña parte de una determinada muestra, la cual tiene la misma 

composición química. 

- Anticoagulante. Una sustancia que puede suprimir, retrasar o evitar la coagulación de 

la sangre impidiendo la formación de fibrina. 

- Antiséptico. Una sustancia química la cual reduce el número de bacterias. 

- Arterial. Relacionado con o derivado de las arterias, los vasos que conducen sangre 

del corazón a los tejidos del cuerpo. 

- Blanco de muestra. Muestra más diluyente. Usada para corregir la absorbancia de la 

mezcla completa de reacción para el color endógeno de la muestra. 

- Blanco de reactivo. La mezcla de reacción menos la muestra. Usado para restar el 

color del reactivo endógeno de la absorbancia de la reacción completa (más la 

muestra). 

- Coágulo. Agregación de células sanguíneas unidas por fibrina, una proteína 

polimerizada. 

- Corrección de Allen. Análisis multicromático de una reacción para corregir la 

absorbancia de fondo. Además de la Abs.max (absorbancia máxima) del cromóforo, 

se monitorean dos longitudes de onda para restar la absorbancia de fondo promedio. 

- Desviación estándar (SD). Es un indicador descriptivo de la extensión de la 

dispersión de una población de resultados de ensayos o de un conjunto de datos. 

- EDTA. Ácido etilendiaminotetraacético, es un agente quelante de calcio, de uso 

común. Actúa como anticoagulante y preservativo, uniendo calcio y otros cationes. Por 

sus propiedades quelantes, es capaz de inactivar varias enzimas necesarias para la 

formación del coágulo y para la degradación de proteínas y lípidos en sangre. 

- Estándar primario. Substancias químicas de la más alta pureza conocida, que 

pueden ser usadas para producir calibradores para sistemas analíticos. 

- Hemólisis. Ruptura de glóbulos rojos, liberando al suero o plasma los contenidos en 

ellos. 

- Ictericia. Referente al color anaranjado impartido a la muestra debido a la presencia 

de bilirrubina. 

- Interferente. Cualquier fenómeno químico o físico que pueda interferir o detener una 

reacción o proceso. 
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- Intravenoso. Dentro de una vena; generalmente se refiere a los fluidos intravenosos, 

en donde el agua contiene medicamentos, glucosa, o electrólitos que son 

administrados a un paciente a través de un catéter insertado en una vena. 

- In Vitro. Literalmente, en vidrio; ocurre en una situación artificial, como en un tubo de 

ensayo. 

- In vivo. Ocurre en un organismo vivo. 

- Lipemia. Presencia de partículas de lípidos (generalmente lipoproteínas de muy baja 

densidad) en la muestra, que le dan a la muestra un aspecto turbio. 

- Método. El principio metodológico usado en la elaboración de un ensayo: el 

fundamento químico o físico del mismo. 

- Método de referencia. Un método investigado profundamente, en el cual se da una 

descripción precisa y clara de los procedimientos y condiciones necesarias para la 

determinación exacta de uno o más valores.  

- Plasma. La parte líquida de la sangre en el torrente sanguíneo; es una muestra 

obtenida de sangre mediante la colecta con un anticoagulante, con una centrifugación 

posterior de la muestra. 

- Postprandial. Después de comer. 

- Procedimiento. Grupo de instrucciones para utilizar un método, que genera un 

resultado analítico. 

- Proteinuria. Incremento en la concentración de proteína en la orina. 

- Reacción de punto final. Monitoreo de una reacción después de que ésta se ha 

completado esencialmente. 

- Suero. La parte líquida de la sangre que queda después de que se ha formado un 

coágulo. 

- Tendencia. Cambio gradual en los resultados de las muestras de control de la calidad, 

que sugiere un problema con el sistema analítico o con el material de control. 

- Turbidez. Dispersión de luz en un líquido que contiene partículas suspendidas. 

- Variación preanalítica. Factores que alteran los resultados de una prueba de 

laboratorio y que ocurren antes de realizar la prueba. 
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 BASE LEGAL 

- Ley N°26842- Ley General de Salud. 

- Ley N° 27657- Ley del Ministerio de Salud.  

- Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

- D. S. N° 013 – 2002- SA Aprueban el reglamento de la Ley N° 27657. 

- D. S. N° 023 – 2005- SA Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud. 

- Resolución Ministerial N° 603-2006-SA/DM Aprueban Directiva N° 007-MINSA/OGPE-

V.02 “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión 

institucional”.  

- Norma Técnica de Salud de la unidad Productora de Servicios de Patología Clínica. 

NTS N°072-MINSA/DGSP- V. 01  

- Directiva N° 007-MINSA/ogpp-v.02 “Directiva para la formulación de Documentos 

Técnicos Normativos de Gestión Institucional” aprobado mediante R. M. N° 317-

2009/MINSA  
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CAPITULO IV 

INVENTARIO Y/O LISTADO DE PROCEDIMIENTOS 

PROCESO ANALISIS DE LABORATORIO DE SANGRE Y FLUIDOS 

SUBPROCESO FASE ANALÍTICA 

OFICINA / DIRECCIÓN SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA 

 

N° 
´Código del 

procedimiento 
Procedimiento y/o 

Documento de origen 
Denominación del 

procedimiento 
Resultado / producto Usuario Base legal 

1 PR-01-LBQ-SPC 
Manual de procedimientos 

de Bioquímica 
Análisis de muestras de 

líquidos biológicos 
Resultado cuantitativo 
del analito solicitado 

Paciente 

Norma Técnica de 
Salud de la Unidad 

Productora de 
Servicios de 

Patología Clínica. 
NTS N°072-

MINSA/DGSP- V. 
01 

 

2 PR-02-LBQ-SPC 
Manual de procedimientos 

de Bioquímica 
Análisis de muestras 

especiales 
Resultado cuantitativo 
del analito solicitado 

Paciente 

3 PR-03-LBQ-SPC 
Manual de procedimientos 

de Bioquímica 
Análisis de muestras de orina 

de 24 horas 
Resultado cuantitativo 
del analito solicitado 

Paciente 

4 PR-04-LBQ-SPC 
Manual de procedimientos 

de Bioquímica 
Examen completo de orina 

Resultado cuantitativo 
del analito solicitado 

Paciente 

5 PR-05-LBQ-SPC 
Manual de procedimientos 

de Bioquímica 
Análisis de muestras de 

sangre 
Resultado cuantitativo 
del analito solicitado 

Paciente 

6 PR-06-LBQ-SPC 
Manual de procedimientos 

de Bioquímica 
Procedimiento de limpieza y 
desinfección de superficies 

Superficie desinfectada 
Personal de 
Bioquímica 
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INVENTARIO Y/O LISTADO DE PROCEDIMIENTOS 

CODIGO PROCESO 
PROCEDIMIENTO Y/O 

DOCUMENTO DE ORIGEN 
DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
RESULTADO / 
PRODUCTO 

USUARIO 

82040 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Albúmina 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

84550 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Ácido úrico 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

82947 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Glucosa basal 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

82951 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Glucosa, Tolerancia a la 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

86060.01 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Antiestreptolisina O 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

84450 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Aspartatoaminotransferasa 
(TGO) 

Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

84460 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Alaninaaminotransferasa 
(TGP) 

Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

82465 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Colesterol Total 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

83718 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Colesterol HDL 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

83721 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Colesterol LDL 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

82150 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Amilasa sérica 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

82247 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Bilirrubina total 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 

82248 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos 
de Bioquímica 

Bilirrubina directa 
Resultado 

cuantitativo  
Paciente 
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CODIGO PROCESO 
PROCEDIMIENTO Y/O 

DOCUMENTO DE ORIGEN 
DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
RESULTADO / 
PRODUCTO 

USUARIO 

82565 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Creatinina 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

82253 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Creatinkinasa 

fracción MB 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

82550 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Creatinkinasa total 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

84075 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Fosfatasa alcalina 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

84100 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Fósforo inorgánico 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

82977 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Gamma 
GlutamilTransferasa 

GGTP 

Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

83615 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Lactato deshidrogenasa 
(LDH) 

Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

83690 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Lipasa sérica 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

83735 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Magnesio 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

86430 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Factor reumatoideo 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

84520 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Nitrógeno ureico (BUN) 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

82150 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Proteína C reactiva 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

84155 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Proteínas totales 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

84478 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Triglicéridos 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 
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CODIGO PROCESO 
PROCEDIMIENTO Y/O 

DOCUMENTO DE ORIGEN 
DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
RESULTADO / 
PRODUCTO 

USUARIO 

83036 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Hemoglobina glicosilada 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

82020 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Test de ADA 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

82340 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Calcio en orina de  

24 horas 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

82150 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Amilasa en orina de 24 
horas 

Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

82575 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Depuración de 
Creatinina Endógena 

Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

84105 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Fósforo en orina de 24 
horas 

Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

84180 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Proteinuria de 24 horas 
Resultado 
cuantitativo  

Paciente 

84540.01 
Análisis de 

Laboratorio de 
sangre y fluidos 

Manual de Procedimientos de 
Bioquímica 

Urea en orina de 24 
horas 

Resultado 
cuantitativo  

Paciente 
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CAPITULO V 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO: 

Análisis de muestras de  
líquidos biológicos 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: PR-01-LBQ-SPC 

 

 
OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento que se debe realizar para lograr resultados precisos y exactos, 

proporcionando información relevante sobre manipulación, transporte, análisis e intervalos de 

referencia. 

 
ALCANCE: 

Personal que labora en el área de Bioquímica. 

 

MARCO LEGAL: 

Norma Técnica de Salud de la unidad Productora de Servicios de Patología Clínica.  

NTS N°072-MINSA/DGSP-V.01  

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Equipo automatizado Mindray B380 

- Reactivos e insumos para el equipo automatizado 

- Muestra de líquido sinovial, pleural, ascítico y/o pericárdico. 

- Agua destilada y solución salina. 

- Copas 

- Tips, pipetas automáticas. 

- Centrífuga. 
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- Cámara Neubauer 

- Láminas portaobjetos. 

- Laminillas cubreobjetos. 

- Microscopio óptico. 

- Engrapador. 

- Útiles de escritorio. 

- Hipoclorito de sodio al 5%. 

- Cajas rígidas de bioseguridad. 

- Refrigeradora. 

- Cronómetro. 

- Armario para materiales e insumos. 

- Impresora. 

 

Equipo de protección personal: 

- Gorro quirúrgico. 

- Gafas protectoras. 

- Mascarilla simple. 

- Mascarilla N95. 

- Mandil descartable. 

 

 

LÍQUIDO SINOVIAL 

 

Fisiología y composición 

Es un líquido viscoso que lubrica las cavidades articulares manteniendo al mínimo la fricción 

entre los huesos. Suministra un medio nutricional para el cartílago y ayuda a disminuir el 

impacto de compresión durante las actividades tales como caminar y saltar. 

 

El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma con la misma concentración iónica, contiene 

pocas proteínas y células pero es rico en ácido hialurónico, producido por células sinoviales, 

responsable de su viscosidad. Su análisis en el laboratorio ayuda a determinar el origen 

patológico de diversas enfermedades que provocan inflamación de las articulaciones, 

ayudando a diferenciar las artritis infecciosas de las no infecciosas. 
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Toma de muestra 

Es un procedimiento médico que se realiza por punción articular con jeringa (artrocentesis). La 

cantidad de líquido enviado al laboratorio varía dependiendo de la patología y de la cantidad de 

líquido acumulado. 

 

 

Una vez extraído, se deben extraer tres (03) envases: uno estéril para el área de microbiología, 

uno con anticoagulante para el recuento citológico y uno sin anticoagulante para el examen 

bioquímico. Éste último se debe centrifugar a la brevedad posible y separar el sobrenadante 

para prevenir interferencias por elementos celulares en las pruebas. 

 

En condiciones normales, el líquido sinovial no coagula; sin embargo, en algunas condiciones 

patológicas puede contener fibrinógeno lo que hace que coagule.  

 

Análisis Bioquímico de Líquido Sinovial 

Los valores de las pruebas bioquímicas son similares a los valores séricos.Entre ellas está la 

determinación de glucosa porque sus valores decrecen significativamente en desórdenes 

inflamatorios o sépticos.Para prevenir la glicólisis, los especímenes deben analizarse dentro de 

una hora de la toma de muestra. 

 

Otras pruebas bioquímicas son la determinación de proteínas totales y albúmina, los cuales 

aumentan sus valores aumentan en desórdenes patológicos, sin embargo la medición de los 

niveles proteicos en el líquido sinovial no contribuye a la clasificación de estos desórdenes. 

 

También se realiza la determinación de ácido úrico. Cuando no se puede demostrar la 

presencia de cristales en el líquido sinovial, los niveles elevados de ácido úrico se pueden usar 

para apoyar el diagnóstico de gota. 

 

LÍQUIDO DE CAVIDADES SEROSAS 

 

Fisiología y composición 

Son líquidos que derivan del plasma y se encuentran en las cavidades pleural, pericárdica y 

peritoneal. 
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El proceso de formación de estos líquidos son dinámicos y están controlados por la 

permeabilidad de los capilares en la membrana parietal, la presión oncótica producida por las 

proteínas plasmáticas entre los capilares y la absorción de líquidos por el sistema linfático.La 

presión hidrostática de la sangre fuerza el plasma a filtrarse hacia las cavidades mientras que 

las proteínas ejercen una presión inversa a esta filtración. 

 

La permeabilidad del endotelio capilar regula la velocidad de formación del ultrafiltrado y de su 

composición proteica. Si se incrementa la permeabilidad endotelial, se provoca un 

desplazamiento de las proteínas sanguíneas hacia las cavidades. Estos fluidos vasculares 

ricos en proteínas aumentarán la acumulación de líquido en las cavidades.Esta acumulación de 

líquidos se denomina derrame e indica un proceso patológico. 

 

Toma de muestra 

Es un procedimiento médico que se realiza por punción percutánea de las cavidades del 

cuerpo para la aspiración de los líquidos. La cantidad de líquido enviado al laboratorio varía 

dependiendo de la patología y de la cantidad de líquido acumulado. 

 

Una vez extraído, se deben extraer tres (03) envases: uno estéril para el área de microbiología, 

uno con anticoagulante para el recuento citológico y uno sin anticoagulante para el examen 

bioquímico. Éste último se debe centrifugar a la brevedad posible y separar el sobrenadante 

para prevenir interferencias por elementos celulares en las pruebas. 

 

Paralelamente, se sugiere extraer una muestra sanguínea para estudios de comparación.  

 

Análisis Bioquímico de Líquido Sinovial 

 

Cociente Proteína total y Lactato deshidrogenasa (criterios de Light) 

La clasificación de las pruebas de trasudados y exudados son las mediciones simultáneas de 

Proteínas totales (PT) y Lactato deshidrogenasa (LDH), en suero y líquido seroso. 
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TRASUDADO EXUDADO 

Aspecto Claro Turbio 

Proteínas en Líquido 
Proteínas en suero 

< 0,5 > 0,5 

LDH en Líquido 
LDH en suero 

< 0,6 > 0,6 

LDH < 200 > 200 

Albúmina < 3,1 g/dL > 3,1 g/dL 

Glucosa > 60 mg/dL < 60 mg/dL 

Densidad < 1.012 > 1.012 

 

 

Gradiente de albúmina plasmática y líquido ascítico (GASA) 

 

Esta fórmula solo aplica en muestras obtenidas el mismo día. 

 

Gradiente GASA = Albúmina suero – Albúmina Líq. Ascítico (g/dL) 

> 1,1 g/dL 

Cirrosis 
Ascitis cardíaca 
Síndrome de Budd-Chiari 
Metástasis hepáticas 

< 1,1 g/dL 

Carcinomatosis peritoneal 
Tuberculosis peritoneal 
Síndrome nefrótico 
Ascitis pancreática 

 

Glucosa 

La medición simultánea de glucosa sérica y en el líquido seroso tiene un valor limitado. Si en el 

líquido seroso la glucosa es inferior a 60 mg/dL o la diferencia entre glucosa sérica y el líquido 

seroso es superior a 30 mg/dL se identifica un proceso exudativo. Solo tiene relevancia clínica 

los niveles bajos de glucosa ante la sospecha de artritis reumatoide. 

 

 



  

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  (MAPRO) – PAT. CLIN. 

UE. 402: HOSPITAL REGIONAL CUSCO 

 
 

AÑO :  2021 

VERSION    : 1.0 

 

 

22 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACION 

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA 
OFIC. DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPÚESTO 
RES. DIRECT. N° AÑO 2021 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Manual del operador Analizador B380.  

2. Recomendaciones para el análisis de líquidos biológicos. Instituto de Salud Pública. 

Ministerio de Salud de Chile. Abril 2016. 

3. Recomendaciones para el estudio de líquidos biológicos serosos en el laboratorio de 

urgencias. Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. 2004. 

4. Análisis de orina y de los líquidos corporales. Strasinger. 5ta Edición. Medica 

Panamericana, 2010. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Inicio:  

 

Emisión de la solicitud de Laboratorio por el médico tratante al paciente o familiar, 

incluyendo dato personales, diagnósticopresuntivo o definitivo y análisis solicitados. 

 

 

 

1. 

 

ORGANO DE LINEA 

Médico tratante 

 Llena, firma y sella la solicitud de exámenes de laboratorio. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

ÁREA DE ECONOMÍA 

Cajero 

Paciente realiza el pago en Caja por derecho a exámenes auxiliares. 

 

Oficina de Seguro 

Paciente registra su seguro al cual está afiliado. 

 

4. 

 

 

 

Paciente se dirige al área de Toma de muestras donde el Técnico de Laboratorio 

recepciona la solicitud de laboratorio. Se realiza la verificación de los datos del 

paciente. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

Recepción de muestras:Líquidos corporales (Líquido cefalorraquídeo, pleural, 

peritoneal, sinovial, pericárdico) u otros fluidos. 

 

AREA DE RECEPCIÓN Y CENTRIFUGACIÓN 

Técnico de Laboratorio 

 Recepción de la muestra. 

 Realiza la verificación de los datos del paciente. 

 Transporta la muestra recibida al área de proceso correspondiente. 

 Desglosamiento de órdenes y verificación de datos del paciente. 

 

 

 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

AREA ANALÍTICA 

Tecnólogo Médico 

 Verificación de la calidad de la muestra para su procesamiento. 

 Colectar una alícuota de la muestra en tubos de ensayo y centrifugación de 

muestras. 

 Ingreso de las pruebas solicitadas y datos del paciente en el equipo automatizado. 

 Procesamiento de las pruebas solicitadas en el equipo automatizado de acuerdo a 

lo establecido en el Manual de Procedimientos técnicos del Laboratorio. 

 

ÁREA POST ANALÍTICA 

Médico Patólogo 

 Validación e impresión de los resultados. 

 

 

Fin: 

 

Distribución de los resultados en los casilleros de los servicios. 

 

Criterios de rechazo: 

 Muestras coaguladas. 

 Muestras mal rotuladas o identificadas. 

 Solicitud de laboratorio con datos incompletos (tipo de muestra, procedencia, edad del 

paciente, etc.) 

 Menos de 03 frascos para su procesamiento individual. 
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DEFINICIONES: 

Procedimiento mediante el cual se procesa pruebas bioquímicas en líquidos biológicos. 

 

REGISTROS: 

Formato de orden de exámenes de laboratorio, base de datos del equipo de bioquímica. 

 

ANEXOS: 

Flujograma 

 

RESPONSABLES: 

- Técnico / Técnico de Laboratorio 

- Tecnólogo Medico. 

- Técnico de Laboratorio. 

- Médico Patólogo. 
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FLUJOGRAMA: ANALISIS BIOQUÍMICO DE MUESTRAS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 

Servicio 
 
Usuario 

Tópico Recepción 
Servicio de Patología 

Clínica 
Oficina de Archivo 

 
 

 
 
 
Médico tratante 
 

 
Técnico de 
Informática 

 
 
 
 
 
 

 
Técnico de 
Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnólogo 

Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico 
Patólogo clínico 

 
 
 

Personal de 
archivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
Entrega de 

solicitud 
Registro de la 

solicitud 
Proceso de registro y 

procesamiento 
Resultado de Análisis 

INICIO 

Entrega de orden 

del análisis 

Ingreso al 

sistema 

Recepciona y registra 

en el Sistema del 

Laboratorio 

Recepción de muestras 

de orina de 24 horas. 

Distribución de 

muestras al área 

correspondiente 

Procesamiento de 

muestras y validación 

de resultados 

 

Revisión y firma de 

resultados 

 

Impresión de 

resultados 

 

Resultado se anexa a 

Historia clínica. 

FIN 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO: 

Análisis de pruebas especiales 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: PR-02-LBQ-SPC 

 

 
OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento que se debe realizar para lograr resultados precisos y exactos de 

pruebas bioquímicas como Hemoglobina glicosilada y el test de Adenosina deaminasa (ADA). 

 
ALCANCE: 

Servicio de Patología Clínica. 

 

MARCO LEGAL: 

Norma Técnica de Salud de la unidad Productora de Servicios de Patología Clínica.  

NTS N°072-MINSA/DGSP-V.01  

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Equipo automatizado Mindray B380 

- Reactivos e insumos para el equipo automatizado 

- Agua destilada y solución salina. 

- Copas 

- Tips, pipetas automáticas. 

- Centrífuga. 

- Microscopio óptico. 

- Engrapador. 

- Útiles de escritorio. 

- Hipoclorito de sodio al 5%. 

- Cajas rígidas de bioseguridad. 
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- Refrigeradora. 

- Cronómetro. 

- Armario para materiales e insumos. 

- Impresora. 

 

Equipo de protección personal: 

- Gorro quirúrgico. 

- Gafas protectoras. 

- Mascarilla simple. 

- Mascarilla N95. 

- Mandil descartable. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Inicio:  

 

Emisión de la solicitud de Laboratorio por el médico tratante al paciente o familiar, 

incluyendo dato personales, diagnósticopresuntivo o definitivo y análisis solicitados. 

 

 

 

1. 

 

ORGANO DE LINEA 

Médico tratante 

 Llena, firma y sella la solicitud de exámenes de laboratorio. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

 

 

 

ÁREA DE ECONOMÍA 

Cajero 

 Paciente realiza el pago en Caja por derecho a exámenes auxiliares. 

 

Oficina de Seguro 

 Paciente registra su seguro al cual está afiliado. 

 Paciente se dirige al área de Toma de muestras donde el Técnico de Laboratorio 

recepciona la solicitud de laboratorio. Se realiza la verificación de los datos del 

paciente. 
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5. 

6. 

7. 

 

8. 

AREA DE RECEPCIÓN Y CENTRIFUGACIÓN 

Técnico de Laboratorio 

 Informa al paciente sobre procedimiento técnico. 

 Realiza la verificación de los datos del paciente. 

 Procede a realizar la extracción venosa al paciente o recepciona la muestra según 

corresponda. 

 Transporta la muestra al área de proceso correspondiente. 

 

 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

AREA ANALÍTICA 

Tecnólogo Médico 

 Verificación de la calidad de la muestra para su procesamiento. 

 Colocación de muestras en el equipo automatizado. 

 Ingreso de las pruebas solicitadas y datos del paciente al equipo automatizado. 

 Procesamiento de las pruebas solicitadas en el equipo automatizado de acuerdo a 

lo establecido en el Manual de Procedimientos técnicos del Laboratorio. 

 

ÁREA POST ANALÍTICA 

Médico Patólogo 

 Validación e impresión de los resultados. 

 

 

Fin: 

 

Distribución de los resultados en los casilleros de los servicios. 

 

Criterios de rechazo: 

a) Hemoglobina Glicosilada. 

Criterios de rechazo: 

 Cantidad mínima 2 mL 

 Libre de hemólisis.  

 Sin presencia de coágulos.  

 

b) Test de Adenosina Deaminasa (ADA). 

 Criterios de rechazo: 

 Cantidad mínima 2 mL 

 Libre de hemólisis y/o coágulos.  
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 Recipiente estéril sellado.  

 

Los líquidos susceptibles de formar coágulo deben ser tomados en tubo estéril con 

heparina como anticoagulante. 

 

DEFINICIONES: 

Procedimiento mediante el cual se procesa pruebas bioquímicas especiales como 

heoglobinaglicosilada y Test de adenosina deaminasa (ADA). 

 

REGISTROS: 

Formato de orden de exámenes de laboratorio, base de datos del equipo de bioquímica. 

 

ANEXOS: 

Flujograma 

 

RESPONSABLES: 

- Técnico / Técnico de Laboratorio 

- Tecnólogo Medico. 

- Técnico de Laboratorio. 

- Médico Patólogo. 
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FLUJOGRAMA: ANALISIS BIOQUÍMICO DE PRUEBAS ESPECIALES 

Servicio 
 
Usuario 

Tópico Recepción 
Servicio de Patología 

Clínica 
Oficina de Archivo 

 
 

 
 
 
Médico tratante 
 

 
Técnico de 
Informática 

 
 
 
 
 
 

 
Técnico de 
Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnólogo 

Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico 
Patólogo clínico 

 
 
 

Personal de 
archivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
Entrega de 

solicitud 
Registro de la 

solicitud 
Proceso de registro y 

procesamiento 
Resultado de Análisis 

INICIO 

Entrega de orden 

del análisis 

Ingreso al 

sistema 

Recepciona y registra 

en el Sistema del 

Laboratorio 

Recepción de muestras 

de especiales. 

Distribución de 

muestras al área 

correspondiente 

Procesamiento de 

muestras y validación 

de resultados 

 

Revisión y firma de 

resultados 

 

Impresión de 

resultados 

 

Resultado se anexa a 

Historia clínica. 

FIN 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
Análisis de muestras de 

orina de 24 horas 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 
PR-03-LBQ-

SPC 
 

 
OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento que se debe realizar para lograr resultados precisos y exactos de 

pruebas bioquímicas en orina de 24 horas. 

 
ALCANCE: 

Servicio de Patología Clínica. 

 

MARCO LEGAL: 

Norma Técnica de Salud de la unidad Productora de Servicios de Patología Clínica.  

NTS N°072-MINSA/DGSP-V.01  

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Equipo automatizado Mindray B380 

- Reactivos e insumos para el equipo automatizado 

- Agua destilada y solución salina. 

- Copas 

- Tips, pipetas automáticas. 

- Centrífuga. 

- Engrapador. 

- Útiles de escritorio. 

- Hipoclorito de sodio al 5%. 

- Cajas rígidas de bioseguridad. 

- Refrigeradora. 
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- Armario para materiales e insumos. 

- Impresora. 

 

Equipo de protección personal: 

- Gorro quirúrgico. 

- Gafas protectoras. 

- Mascarilla simple. 

- Mascarilla N95. 

- Mandil descartable. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

Inicio:  

 

Emisión de la solicitud de Laboratorio por el médico tratante al paciente o familiar, 

incluyendo datos personales, diagnósticopresuntivo o definitivo y análisis solicitados. 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

ORGANO DE LINEA 

Médico tratante 

 Llena, firma y sella la solicitud de exámenes de laboratorio. 

 

ÁREA DE ECONOMÍA 

Cajero 

Paciente realiza el pago en Caja por derecho a exámenes auxiliares. 

 

Oficina de Seguro 

Paciente registra su seguro al cual está afiliado. 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente se dirige al área de Toma de muestras donde el Técnico de Laboratorio 

recepciona la solicitud de laboratorio. Se realiza la verificación de los datos del 

paciente. 

Recepción de muestras:De orina de 24 horas. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

AREA DE RECEPCIÓN Y CENTRIFUGACIÓN 

Técnico de Laboratorio 

 Recepción de la muestra. 

 Realiza la verificación de los datos del paciente. 

 Transporta la muestra al área de proceso correspondiente. 

 Desglosamiento de órdenes y verificación de datos del paciente. 

 

ÁREA ANALÍTICA 

Tecnólogo Medico 

 Verificación de la calidad de la muestra para su procesamiento. 

 Colectar una alícuota de la muestra en tubos de orina y centrifugación de 

muestras. 

 Ingreso de las pruebas solicitadas y datos del paciente en el equipo automatizado. 

 Procesamiento de las pruebas solicitadas en el equipo automatizado de acuerdo a 

lo establecido en el Manual de Procedimientos técnicos del Laboratorio. 

 

ÁREA POST ANALÍTICA 

Médico Patólogo 

 Validación e impresión de los resultados. 

 

Fin: 

 

Distribución de los resultados en los casilleros de los servicios. 

 

Criterios de rechazo: 

 Incumplimiento del tiempo de recogida. 

 Pérdida de micciones. 

 Contenedor inadecuado. 

 Incidencias importantes en la recogida de la muestra (mala recolección, recipientes 

contaminados, etc.). 

 

 

DEFINICIONES: 

Procedimiento mediante el cual se procesa pruebas bioquímicas en orinas de 24 horas. 
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REGISTROS: 

Formato de orden de exámenes de laboratorio, base de datos del equipo de bioquímica. 

 

ANEXOS: 

Flujograma 

 

RESPONSABLES: 

- Técnico / Técnico de Laboratorio 

- Tecnólogo Medico responsable del área. 

- Técnico de Laboratorio 

- Médico Patólogo. 
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FLUJOGRAMA: ANALISIS BIOQUÍMICO DE MUESTRAS DE ORINA DE 24 HORAS 

Servicio 
 
Usuario 

Tópico Recepción 
Servicio de Patología 

Clínica 
Oficina de Archivo 

 
 

 
 
 
Médico tratante 
 

 
Técnico de 
Informática 

 
 
 
 
 
 

 
Técnico de 
Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnólogo 

Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico 
Patólogo clínico 

 
 
 

Personal de 
archivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
Entrega de 

solicitud 
Registro de la 

solicitud 
Proceso de registro y 

procesamiento 
Resultado de Análisis 

INICIO 

Entrega de orden 

del análisis 

Ingreso al 

sistema 

Recepciona y registra 

en el Sistema del 

Laboratorio 

Recepción de muestras 

de orina de 24 horas. 

Distribución de 

muestras al área 

correspondiente 

Procesamiento de 

muestras y validación 

de resultados 

 

Revisión y firma de 

resultados 

 

Impresión de 

resultados 

 

Resultado se anexa a 

Historia clínica. 

FIN 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Examen Completo de Orina 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 
PR-04-LBQ-

SPC 
 

 
OBJETIVO: 

Describir y estandarizar los procedimientos en el análisis de orina simple para lograr resultados 

precisos y exactos. 

 
ALCANCE: 

Personal que labora en el área de Bioquímica del Servicio de Patología Clínica. 

 

MARCO LEGAL: 

Ley N° 26642 – Ley General de Salud 

Ley N° 27657 – Ley del Ministerio de Salud 

NTS N°072-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica.  

 

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

- Tiras reactivas para orina. 

- Centrífuga. 

- Tubos de vidrio 15 x 100 

- Reactivos para verificar pruebas bioquímicas (Lugol, Benedict, Thevenon, Ácido 

sulfosalicílico, Indol) 

- Microscopio óptico. 

- Plumón marcador 
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- Láminas portaobjetos. 

- Laminillas cubreobjetos. 

- Engrapador. 

- Útiles de escritorio. 

- Hipoclorito de sodio al 5%. 

- Cajas rígidas de bioseguridad. 

- Armario para materiales e insumos. 

- Impresora. 

 

Equipo de protección personal: 

- Gorro quirúrgico. 

- Gafas protectoras. 

- Mascarilla simple. 

- Mascarilla N95. 

- Mandil descartable. 

 

ETAPAS DEL PROCESAMIENTO 

 

A. PREANALÍTICA. 

- Tipo de muestra: 

a) Ocasional (al azar). Muestra obtenida en cualquier momento del día o la noche, en 

una sola emisión y sin preparación previa del paciente. Esta muestra se recoge 

sólo en casos de urgencias médicas. 

b) Primera orina de la mañana. Muestra de orina emitida espontáneamente después 

de una noche de descanso, al levantarse y antes de desayunar u otras 

actividades. Se recomienda un reposo mínimo de 8 horas, el cual brinda el tiempo 

suficiente para contar con una cuenta suficiente de bacterias en la vejiga para la 

prueba de nitritos y con suficiente concentración de la orina para hacer el examen 

químico y microscópico.  

 

- Criterios de rechazo: 

 Muestras obtenidas después de una ingesta exagerada de líquidos (p. ejm: 
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preparación para estudio de ultrasonografía). 

 Muestras con más de dos horas de haber sido emitidas, conservadas o 

transportadas a temperatura ambiente. 

 Muestras sin etiquetar o mal rotuladas (etiqueta en el frasco, no en la tapa). 

 Muestras visiblemente contaminadas, mal tapadas o sin tapa. 

 Muestras contaminadas (restos fecales, pigmentos, etc.), aunque no deben 

descartarse sin consultar al médico por la posibilidad de presentarse una fístula. 

 

- Preparación de la muestra: 

 El Uroanálisis debe realizarse dentro de las dos primeras horas de emitida la 

muestra. Posterior a este tiempo, la muestra comienza a deteriorarse,Produciendo 

destrucción de leucocitos y eritrocitos proliferación de bacterias de graduación 

bacteriana de la glucosa aumento del PH por formación de amoníaco como 

resultado de la degradación bacteriana de la urea y oxidación de la bilirrubina y del 

urobilinógeno. 

- Homogenización de la muestra: 

La muestra se homogeniza por inversión del frasco. Se invierte lenta y 

cuidadosamente de 3 a 5 veces para lograr una buena mezcla sin formar espuma. 

Girar el frasco original remolinos que resultan en el depósito de los elementos formes 

pesados en el fondo del frasco. 

 

- Separación de alícuota en tubo de ensayo: 

Se trabaja con volumen de 10 ml en tubos convencionales de plástico. Usar de 

preferencia tubos de 15 x 100. 

 

B. EXAMEN MACROSCÓPICO  

- Aspecto: Se observa con un fondo negro opaco y con incidencia angular del rayo de 

luz, esto permite iluminar y contrastar los elementos disueltos por suspendidos que 

confinan turbidez a la muestra. 

Valores de referencia: Amarillo (sin clasificación), solo se registra tonalidades por ejm. 

de pálido a oscuro. 

- Color:Se observa en el tubo de alícuota con un fondo blanco y se registra en forma 

descriptiva sin ningún tipo de clasificación. El color de la orina se debe al pigmento 

urocromo y a la urocromina. 
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Valores de referencia: Transparente, ligeramente turbio o turbio. 

 

C. EXAMEN QUÍMICO 

La parte química se evalúa de manera cualitativa y semicuantitativa de diversos 

parámetros y sustancias excretadas en la orina, mediante reacciones químicas y 

enzimáticas de química seca, impregnado en una fase sólida para cada determinación. 

 

Se debe realizar siguiendo las siguientes indicaciones: 

- Empapar adecuadamente las zonas reactivas: las recomendaciones del fabricante 

para el tiempo de inmersión de la tira en la orina se incluyen comúnmente en el inserto 

de instrucciones del fabricante. 

- Secar el exceso de orina de la tirareactiva: de lo contrario se puede correrel color de 

una zona reactiva a otra,modificando los colores correctos para lainterpretación de la 

prueba. Se recomiendasecar la tira en una toalla de papeldesechable en tres 

movimientos: uno porla parte baja, los otros dos por los flancos de la tira. 

- Cuidar el tiempo de reacción de la tira reactiva: si las reacciones son incompletas la 

concentración obtenida será menor a la normal y se registrará como un falso negativo. 

En el caso contrario hay zonas reactivas que desarrollan color pasado el tiempo 

adecuado de lectura generando falsos positivos (ejemplo: proteínas). 

- Buena iluminación para la lectura de la tira:se recomienda luz blanca o fría. 

 

Valores normales: Las tiras reactivas cuentan actualmente con 10 parámetros, con los 

siguientesvalores normales: 

 

VALORES DE REFERENCIA 

Densidad 1.005 a 1.030 

pH 5.0 a 8.0 

Proteínas Negativo 

Glucosa Negativo 

Cuerpos cetónicos Negativo 

Bilirrubina Negativo 

Urobilinógeno Normal 

Hemoglobina Negativo 

Nitritos Negativo 

Esterasa leucocitaria Negativo 
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D. EXAMEN MICROSCÓPICO. 

- Obtención del sedimento urinario: 

 Mezclar bien la orina. 

 Colocar 10mL de orina en un tubo de fondo cónico. 

 Centrifugar la orina a 2500 RPM durante 5 minutos. 

 Decantar el sobrenadante y resuspender suavemente para no dañar los cilindros 

del sedimento. Dejar aproximadamente 1ml de la suspensión en el fondo del tubo. 

 Colocar 20 uL del sedimento sobre el portaobjetos, colocar un cubreobjeto 

evitando la formación de burbujas. 

 Dejar en reposo por un minuto y observar al microscopio a 10x y 40x. 

 

- Precauciones: 

 El volumen de orina que se debe trabajar en tubos de ensayo de medida 13 x 100 

mm es de 10 mL, con el que se han obtenido los intervalos de referencia 

estandarizados. 

 La fuerza y el tiempo de centrifugacióndescontrolados. 

 El volumen en que se resuspende el sedimento 

 La homogeneización del sedimento raspandoel tubo de ensayo en la gradilla. 

 Vaciar más sedimento para contar con una gota pequeña y que no se derrame al 

colocar el cubreobjetos.  

 Observar el sedimento únicamente en objetivode 40 x, un área muy reducida de la 

preparación. 

 

- Análisis microscópico del sedimento urinario: 

Después de dispensar 20uL de la suspensión de orina y colocar el cubreobjetos, leer a 

10x, recorrer toda la lámina portaobjeto y contar los cilindros, se debe pasar a 40x 

para su identificación, teniendo en cuenta que los cilindros tienden a depositarse en 

los extremos de la placa.  Luego pasar a 40x y promediar en 10 campos 

microscópicos las células epiteliales altas y bajas, leucocitos, eritrocitos, acúmulos de 

leucocitos, cuerpos ovales, células centellantes, etc., y la cantidad de cristales, 

bacterias, filamento mucoide, etc. 
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INFORME DEL RESULTADO 
 
 
El informe del Uroanálisis debe tener la capacidad de reunir todos los detalles que se pueden 

detectar en las diferentes fases del examen, en un formato compacto, claro y fácil de detectar e 

interpretar. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Guía práctica para la estandarización del procesamiento y examen de las muestras de 

orina. Vicente de María y Campos Otegui. Laboratorios Biorad. 2007. 

2. Análisis de orina y de los líquidos corporales. Strasinger. 5ta Edición. Medica 

Panamericana, 2010. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

Inicio:  

 

Emisión de la solicitud de Laboratorio por el médico tratante al paciente o familiar, 

incluyendo datos personales, diagnósticopresuntivo o definitivo y análisis solicitados. 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

ORGANO DE LINEA 

Médico tratante 

 Llena, firma y sella la solicitud de exámenes de laboratorio. 

 

ÁREA DE ECONOMÍA 

Cajero 

Paciente realiza el pago en Caja por derecho a exámenes auxiliares. 

 

Oficina de Seguro 

Paciente registra su seguro al cual está afiliado. 

 

 

 

 

 

Paciente se dirige al área de Toma de muestras donde el Técnico de Laboratorio 

recepciona la solicitud de laboratorio. Se realiza la verificación de los datos del 

paciente. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

Recepción de muestras:De orina al azar o primera orina de la mañana. 

 

AREA DE RECEPCIÓN Y CENTRIFUGACIÓN 

Técnico de Laboratorio 

 Recepción de la muestra. 

 Realiza la verificación de los datos del paciente. 

 Transporta la muestra al área de proceso correspondiente. 

 Desglosamiento de órdenes y verificación de datos del paciente. 

 

ÁREA ANALÍTICA 

Tecnólogo Medico 

 Verificación de la calidad de la muestra para su procesamiento. 

 Colectar una alícuota de la muestra en tubos de orina y centrifugación de 

muestras. 

 Análisis de la muestra en el microscopio de acuerdo a lo establecido en el Manual 

de Procedimientos técnicos del Laboratorio. 

 

ÁREA POST ANALÍTICA 

Médico Patólogo 

 Validación e impresión de los resultados. 

 

Fin: 

 

Distribución de los resultados en los casilleros de los servicios. 

 

 

DEFINICIONES: 

Procedimiento mediante el cual se procesa pruebas bioquímicas en orinas de 24 horas. 

 

REGISTROS: 

Formato de orden de exámenes de laboratorio, base de datos del área de uroanálisis. 

 

 

ANEXOS: 

Flujograma 
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RESPONSABLES: 

- Técnico / Técnico de Laboratorio 

- Tecnólogo Medico responsable del área. 

- Técnico de Laboratorio 

- Médico Patólogo. 
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FLUJOGRAMA: EXAMEN COMPLETO DE ORINA 

Servicio 
 
Usuario 

Tópico Recepción 
Servicio de Patología 

Clínica 
Oficina de Archivo 

 
 

 
 
 
Médico tratante 
 

 
Técnico de 
Informática 

 
 
 
 
 
 

 
Técnico de 
Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnólogo 

Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico 
Patólogo clínico 

 
 
 

Personal de 
archivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
Entrega de 

solicitud 
Registro de la 

solicitud 
Proceso de registro y 

procesamiento 
Resultado de Análisis 

INICIO 

Entrega de orden 

del análisis 

Ingreso al 

sistema 

Recepciona y registra 

en el Sistema del 

Laboratorio 

Recepción de 

muestras. 

Distribución de 

muestras al área 

correspondiente 

Procesamiento de 

muestras y validación 

de resultados 

 

Revisión y firma de 

resultados 

 

Impresión de 

resultados 

 

Resultado se anexa a 

Historia clínica. 

FIN 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO: 

Análisis de muestras de sangre 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: PR-05-LBQ-SPC 

 

 
OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento que se debe realizar para lograr resultados precisos y exactos de 

pruebas bioquímicas en sangre. 

 
ALCANCE: 

Servicio de Patología Clínica. 

 

MARCO LEGAL: 

Norma Técnica de Salud de la unidad Productora de Servicios de Patología Clínica.  

NTS N°072-MINSA/DGSP-V.01  

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

- Equipo automatizado Mindray B380 

- Reactivos e insumos para el equipo automatizado 

- Agua destilada y solución salina. 

- Copas 

- Tips calibrados. 

- Micropipetas automáticas. 

- Centrífuga. 

- Engrapador. 

- Útiles de escritorio. 

- Hipoclorito de sodio al 5%. 

- Cajas rígidas de bioseguridad. 
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- Refrigeradora. 

- Armario para materiales e insumos. 

- Impresora. 

 

Equipo de protección personal: 

- Gorro quirúrgico. 

- Gafas protectoras. 

- Mascarilla simple. 

- Mascarilla N95. 

- Mandil descartable. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Inicio:  

 

Emisión de la solicitud de Laboratorio por el médico tratante al paciente o familiar, 

incluyendo dato personales, diagnósticopresuntivo o definitivo y análisis solicitados. 

 

 

 

1. 

 

ORGANO DE LINEA 

Médico tratante 

 Llena, firma y sella la solicitud de exámenes de laboratorio. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ECONOMÍA 

Cajero 

Paciente realiza el pago en Caja por derecho a exámenes auxiliares. 

 

Oficina de Seguro 

Paciente registra su seguro al cual está afiliado. 

 

Paciente se dirige al área de Toma de muestras donde el Técnico de Laboratorio 

recepciona la solicitud de laboratorio. Se realiza la verificación de los datos del 

paciente. 

AREA DE RECEPCIÓN Y CENTRIFUGACIÓN 



  

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  (MAPRO) – PAT. CLIN. 

UE. 402: HOSPITAL REGIONAL CUSCO 

 
 

AÑO :  2021 

VERSION    : 1.0 

 

 

47 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACION 

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA 
OFIC. DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPÚESTO 
RES. DIRECT. N° AÑO 2021 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Técnico de Laboratorio 

 Informa al paciente sobre procedimiento técnico y extracción venosa. 

 Realiza la verificación de los datos del paciente. 

 Procede a realizar la extracción venosa al paciente. 

 Transporta la muestra extraída al área de proceso correspondiente. 

 

 

 

 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

AREA ANALÍTICA 

Tecnólogo Médico 

 Verificación de la calidad de la muestra para su procesamiento. 

 Colocación de muestras en el equipo automatizado. 

 Ingreso de las pruebas solicitadas y datos del paciente al equipo automatizado. 

 Procesamiento de las pruebas solicitadas en el equipo automatizado de acuerdo a 

lo establecido en el Manual de Procedimientos técnicos del Laboratorio. 

 

ÁREA POST ANALÍTICA 

Médico Patólogo 

 Validación e impresión de los resultados. 

 

Fin: 

 

Distribución de los resultados en los casilleros de los servicios. 

 

Criterios de rechazo: 

 Muestras anticoaguladas. 

 Muestras libre de hemólisis.  

 Muestras mal rotuladas o identificadas. 

 Volumen de sangre inconsistente a la proporción de anticoagulante. 

 

 

DEFINICIONES: 

Procedimiento mediante el cual se procesa pruebas bioquímicas en muestras sanguíneas. 

 

REGISTROS: 
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Formato de orden de exámenes de laboratorio, base de datos del equipo de bioquímica. 

 

ANEXOS: 

Flujograma 

 

RESPONSABLES: 

- Técnico / Técnico de Laboratorio 

- Tecnólogo Medico. 

- Técnico de Laboratorio. 

- Médico Patólogo. 
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FLUJOGRAMA: ANALISIS BIOQUÍMICO DE MUESTRAS DE SANGRE 

Servicio 
 
Usuario 

Tópico Recepción 
Servicio de Patología 

Clínica 
Oficina de Archivo 

 
 

 
 
 
Médico tratante 
 

 
Técnico de 
Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnico de 
Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnólogo 

Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico 
Patólogo clínico 

 
 
 

Personal de 
archivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
Entrega de 

solicitud 
Registro de la 

solicitud 
Proceso de registro y 

procesamiento 
Resultado de Análisis 

 

INICIO 

Entrega de orden 

del análisis 

Ingreso al 

sistema 

Recepciona y registra 

en el Sistema del 

Laboratorio 

Recepción y toma de 

muestras. 

Distribución de 

muestras a las 

diferentes áreas 

Procesamiento de 

muestras y validación 

de resultados 

 

Revisión y validación 

de resultados 

 

Impresión de 

resultados 

 

Resultado se anexa a 

Historia clínica. 

FIN 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO: 

Procedimiento de Limpieza y 
Desinfección de superficies 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: PR-06-LBQ-SPC 

 

 
OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para el aseo, limpieza y desinfección de las superficies de trabajo 

del área de Bioquímica. 

 
ALCANCE: 

Personal que labora en el área de Bioquímica. 

 

MARCO LEGAL: 

Norma Técnica de Salud de la unidad Productora de Servicios de Patología Clínica.  

NTS N°072-MINSA/DGSP-V.01  

Guía técnica de procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, aprobado con R.M. N°372-

2011/MINSA. 

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

- Hipoclorito de sodio al 5%. 

- Detergente no iónico. 

- Papel toalla. 

 

Equipo de protección personal: 

- Gorro quirúrgico. 

- Gafas protectoras. 
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- Mascarilla simple. 

- Mascarilla N95. 

- Mandil descartable. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Antes de iniciar sus actividades en el área, el personal de Bioquímica debe limpiar y desinfectar 

su mesa de trabajo. Para ello, existen 3 opciones de desinfectantes de superficies inertes 

adecuados: 

 

Opción 1 - Hipoclorito de Sodio al 0,1 % 

El Hipoclorito de Sodio (lejía), viene comercialmente al 5 %. 

Preparación: Medir 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejía al 5 % ; y enrasar a 1 

L de agua.Hacer la dilución en un lugar ventilado.Tomar la precaución de no inhalar la 

solución.Nunca se debe mezclar cloro con amoníaco ni con otros productos de limpieza.Dado 

que la concentración de 0,1 % de hipoclorito de sodio es alta para tener contacto directo con la 

piel, se debe utilizar guantes para aplicarla. 

 

Opción 2 - Solución de alcohol al 70 % 

Preparación: Medir 70 ml de alcohol al 96 %; y diluir en agua destilada o agua hervida fría, 

completar a 100 ml.Hacer la dilución en un lugar ventilado.Tomar la precaución de no inhalar la 

solución. 

 

Opción 3 - Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada a concentración de 0,5 % de peróxido 

de hidrógeno) 

El agua oxigenada viene comercialmente a una concentración de 3% de peróxido de 

hidrógeno. 

Preparación:Medir 17 ml de Agua oxigenada al 3 % ; y diluir en agua destilada o agua hervida 

fría, completar a 100 ml de agua. Hacer la dilución en un lugar ventilado. Tomar la precaución 

de no inhalar la solución. 

 

 



  

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  (MAPRO) – PAT. CLIN. 

UE. 402: HOSPITAL REGIONAL CUSCO 

 
 

AÑO :  2021 

VERSION    : 1.0 

 

 

52 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACION 

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA 
OFIC. DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPÚESTO 
RES. DIRECT. N° AÑO 2021 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Las superficies inertes importantes a desinfectar con solución dehipoclorito al 0,1 % o alcohol al 

70 % o peróxido al 0,5 % aplicandopreferentemente a través de un paño húmedo por frotación 

son: 

- Superficie de mesas de trabajo. 

- Superficie de lavadero del área. 

- Manijas de las puertas. 

- Interruptores de luz. 

- Teclados. 

 

La desinfección debe ser frecuente: 

 

- Aplicarse con guantes si se usan guantes reutilizables, esos guantes deben estar 

dedicados a la limpieza y desinfección de superficies y no deben usarse para otros fines; y 

- Lavarse las manos luego de retirarse los guantes. 

 

 

DEFINICIONES: 

 Desinfección:Reducción por medio de agentes químicos y/o métodos físicos del 

númerode microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta unnivel 

que no ponga en riesgo la salud. 

 Limpieza:Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua yjabón o 

detergente. 

 Microorganismos: Organismos microscópicos como bacterias, mohos,virus y parásitos 

que pueden encontrarse en superficiesvivas e inertes. 

 Superficies inertes: Aquellas como los utensilios, mesas, pisos, pasamanos, y todo 

objeto inerteque puede contener microrganismos en su superficie. 

 

 

REGISTROS: 

No aplica. 
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ANEXOS: 

No aplica. 

 

RESPONSABLES: 

- Técnico / Técnico de Laboratorio 

- Tecnólogo Medico. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: ALBÚMINA 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82040 
 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Albúmina. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero, plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Punto final colorimétrico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 
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5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 
 
 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

TITULO: ÁCIDO URICO 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84550 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Ácido úrico. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero y/o plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Colorimétrico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 
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3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 
 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: GLUCOSA BASAL, DETERMINACIÓN DE 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82947 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Glucosa basal. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero, plasma con heparina o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Punto final GOD-PAP. 

 

PROCEDIMIENTOS 



  

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  (MAPRO) – PAT. CLIN. 

UE. 402: HOSPITAL REGIONAL CUSCO 

 
 

AÑO :  2021 

VERSION    : 1.0 

 

 

56 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACION 

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA 
OFIC. DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPÚESTO 
RES. DIRECT. N° AÑO 2021 

 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: GLUCOSA, TOLERANCIAA LA 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82951 

 

OBJETIVO 
Determinar el valor cuantitativo de Glucosa post ingesta de una sobrecarga 
de glucosa. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero, plasma con heparina o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 
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METODOLOGÍA Punto final GOD-PAP. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 
Se dan las indicaciones pre analíticas al paciente. La prueba se realiza por la mañana, 
después de 10 a 16 horas de ayuno. 

3 Realizar una toma de muestra de sangre venosa para realizar una glucosa basal. 

4 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

5 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

6 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

7 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

8 
Colocar la muestra en el equipo automatizado. Si el resultado sale por debajo de 126 

mg/dL, puede realizarse la prueba (*). 

9 

 

Se administra por vía oral 75 gr de glucosa anhidra disueltos en 250mL de agua hervida 

fría con jugo de 1 limón. Se anota la hora de toma del preparado y se realiza 03 tomas 

de muestras adicionales (30, 60 y 120min posterior a la ingesta del preparado). 

 

En casos de niños, la dosis se ajusta en función de su peso: 1.75gr x Kg de peso 

corporal. 

 

10 
Posterior a cada toma de muestra, se transporta la muestra del paciente debidamente 
identificado. 

11 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

12 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

13 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

14 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

15 Se procede a la validación del resultado. 

16 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 

(*) De acuerdo con el criterio del ExpertCommitteeonthe Diagnosis and 
Classification of Diabetes ( ECDCDM), si el valor de glucemia enayunas 
es igual o mayor a 126 mg/dl, se diagnostica Diabetes Mellitus y la 
realización de la prueba está contraindicada, pues se corre el riesgo de 
provocar un shock hiperglicémico. 
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Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: ANTIESTREPTOLISINA O 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 86060.01 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Antiestreptolisina O (ASO). 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Inmunoensayoturbidimétrico 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 
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OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
ASPARTATO AMINOTRANSFERASA  

(AST – SGOT – TGO – GOT) 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84450 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de AST. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Enzimático o cinético. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 
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9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
ALANINA AMINOTRANSFERASA  

(ALT – SGPT – TGP – GPT) 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84460 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de ALT. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Enzimático o cinético. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 
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6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: COLESTEROL TOTAL 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82465 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Colesterol Total. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero y/o plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Punto final CHOD-PAD. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 
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3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: COLESTEROL HDL 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 83718 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de HDL Colesterol. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero y/o plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Colorimétrico enzimático directo. 
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PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: COLESTEROL LDL 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 83721 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de LDL Colesterol. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero y/o plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 
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MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Colorimétrico enzimático directo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: AMILASA SÉRICA 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82150 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Amilasa. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 
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MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Enzimático o cinético. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: BILIRRUBINA TOTAL 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82247 
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OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Bilirrubina Total. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero y/o plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Punto final. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 
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TITULO: BILIRRUBINA DIRECTA 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82248 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Bilirrubina Directa. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero y/o plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Punto final. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 
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Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
CREATIN KINASA - FRACCIÓN MB 

CK - CPK 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82253 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de CPK - MB. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Cinético Enzimático IFCC UV. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 
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OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
CREATIN KINASA  
CK – CPK TOTAL 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82550 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de CPK Total. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Test UV inmunológico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 
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9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: CREATININA 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82565 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Creatinina. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero, plasma con heparina o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Cinética colorimétrica (Jaffé). 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 
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7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: FOSFATASA ALCALINA 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84075 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Fosfatasa Alcalina. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Metodología estandarizada IFCC. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 
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4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: FÓSFORO INORGÁNICO 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84100 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Fósforo inorgánico. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Fosfomolibdato de amonio UV. 

 

PROCEDIMIENTOS 
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1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA 

GGTP 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82977 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de GGTP. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 
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METODOLOGÍA Método estandarizado IFCC. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
LACTATO DESHIDROGENASA 

LDH 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 83615 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Amilasa. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 
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EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Cinético UV estandarizado. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: LIPASA SÉRICA 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 83690 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Lipasa. 



  

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  (MAPRO) – PAT. CLIN. 

UE. 402: HOSPITAL REGIONAL CUSCO 

 
 

AÑO :  2021 

VERSION    : 1.0 

 

 

76 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACION 

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA 
OFIC. DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPÚESTO 
RES. DIRECT. N° AÑO 2021 

 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Enzimático o cinético. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: MAGNESIO FECHA: May – 2021 
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CODIGO: 83735 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Amilasa. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero, plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Azul de xilidil. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 
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Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: FACTOR REUMATOIDEO 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 86430 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Factor Reumatoideo. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Inmunoensayoturbidimétrico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 
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OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
NITRÓGENO UREICO – UREA 

BUN 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84520 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Nitrógeno ureico. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero, plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Cinético UV. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 
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9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: PROTEINA C REACTIVA 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82150 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Proteína C reactiva. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Inmunoensayoturbidimétrico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 
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6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: PROTEINAS TOTALES 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84155 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Proteínas totales. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero, plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Punto final Biuret. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 
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3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: TRIGLICÉRIDOS 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84478 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Triglicéridos. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Suero, plasma heparinizado o EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Punto final GPO-PAP. 
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PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

HbA1c 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 83036 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Hemoglobina Glicosilada. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Sangre total con EDTA. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 
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MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Metodología trazable al método IFCC. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

8 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
ADENOSINA DEAMINASA, TEST DE  

(TEST DE ADA) 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82020 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Adenosina deaminasa. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 
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MUESTRA Suero y líquidos biológicos. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 
- Tubos al vacío para análisis de suero y/o plasma. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Colorimétrico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Realizar la toma de muestra de sangre venosa o recepción de muestras biológicas. 

3 Se transporta la muestra del paciente debidamente identificado. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 Se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante máximo 15 a 20 minutos. 

6 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

7 Realizar el procesamiento de la prueba según el manual de procedimientos. 

8 Colocar la muestra en el equipo automatizado y realizar la lectura de las absorbancias. 

9 Se procede a la validación del resultado. 

10 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82340 
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OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Calcio en orina de 24 horas. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Orina de 24 horas. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 

- Tubos de fondo cónico. 
- Probeta graduada. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Inmunoturbidimetría 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Se brindas las indicaciones pre analíticas al paciente sobre la recolección de la muestra. 

3 
Se recoge el recipiente del paciente que contiene la orina colectada durante 24 horas 
debidamente rotulada. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 
Se mide en la probeta el volumen total de la orina recolectada y se registra en la 
solicitud del paciente. 

6 Se homogeniza la muestra y se vierte en un tubo de fondo cónico. 

7 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

8 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

9 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

10 Se procede a la validación del resultado para que se calcule el valor por 24 horas . 

11 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para hallar el valor: 

Calcio en orina 24 horas = (calcio urinario * Vol. 24hrs)*0.01 

 

12 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 
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OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: AMILASA EN ORINA DE 24 HORAS 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82150 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Amilasa en orina de 24 horas. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Orina de 24 horas. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 

- Tubos de fondo cónico. 
- Probeta graduada. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Cinético Enzimático IFCC 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Se brindas las indicaciones pre analíticas al paciente sobre la recolección de la muestra. 

3 
Se recoge el recipiente del paciente que contiene la orina colectada durante 24 horas 
debidamente rotulada. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 
Se mide en la probeta el volumen total de la orina recolectada y se registra en la 
solicitud del paciente. 

6 Se homogeniza la muestra y se vierte en un tubo de fondo cónico. 
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7 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

8 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

9 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

10 Se procede a la validación del resultado para que se calcule el valor por 24 horas. 

11 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para hallar el valor: 

Amilasa en orina 24 horas = (amilasa urinaria * Vol. 24hrs)*0.01 

 

12 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
DEPURACIÓN DE CREATININA ENDÓGENA  

EN ORINA DE 24 HORAS 

FECHA: May – 2021 

CODIGO: 82575 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de la Depuración de Creatinina en 24 horas. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Orina de 24 horas. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 

- Tubos de fondo cónico. 
- Probeta graduada. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Cinética colorimétrica (Jaffé) 
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PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Se brindas las indicaciones pre analíticas al paciente sobre la recolección de la muestra. 

3 
Se recoge el recipiente del paciente que contiene la orina colectada durante 24 horas 
debidamente rotulada. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 
Se mide en la probeta el volumen total de la orina recolectada y se registra en la 
solicitud del paciente. 

6 Se homogeniza la muestra y se vierte en un tubo de fondo cónico. 

7 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

8 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

9 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

10 Se procede a la validación del resultado para que se calcule el valor por 24 horas . 

11 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para hallar el valor: 

 

Creatinina orina * Vol. 24hrs * 1.73 

Creatinina sangre * 1440 * SupCorp 

 

12 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: FÓSFORO EN ORINA DE 24 HORAS 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84105 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Fósforo en orina de 24 horas. 
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RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Orina de 24 horas. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 

- Tubos de fondo cónico. 
- Probeta graduada. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Fosfomolibdato de amonio UV. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Se brindas las indicaciones pre analíticas al paciente sobre la recolección de la muestra. 

3 
Se recoge el recipiente del paciente que contiene la orina colectada durante 24 horas 
debidamente rotulada. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 
Se mide en la probeta el volumen total de la orina recolectada y se registra en la 
solicitud del paciente. 

6 Se homogeniza la muestra y se vierte en un tubo de fondo cónico. 

7 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

8 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

9 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

10 Se procede a la validación del resultado para que se calcule el valor por 24 horas. 

11 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para hallar el valor: 

Fósforo en orina 24 horas = (fósforo urinario * Vol. 24hrs)*0.01 

 

12 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 
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Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: PROTEINURIA DE 24 HORAS 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84180 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Proteinuria en orina de 24 horas. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Orina de 24 horas. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 

- Tubos de fondo cónico. 
- Probeta graduada. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Turbidimétrico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 

2 Se brindas las indicaciones pre analíticas al paciente sobre la recolección de la muestra. 

3 
Se recoge el recipiente del paciente que contiene la orina colectada durante 24 horas 
debidamente rotulada. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 
Se mide en la probeta el volumen total de la orina recolectada y se registra en la 
solicitud del paciente. 

6 Se homogeniza la muestra y se vierte en un tubo de fondo cónico. 

7 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

8 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 
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9 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

10 Se procede a la validación del resultado para que se calcule el valor por 24 horas. 

11 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para hallar el valor: 

Proteinuria de 24 horas = (Proteína urinaria * Vol. 24hrs)*0.01/1000 

 

12 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: UREA EN ORINA DE 24 HORAS 
FECHA: May – 2021 

CODIGO: 84540.01 

 

OBJETIVO Determinar el valor cuantitativo de Urea en orina de 24 horas. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

MUESTRA Orina de 24 horas. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 
- Centrífuga. 

MATERIALES 

- Tubos de fondo cónico. 
- Probeta graduada. 
- Calibradores, insumos, controles, complementos, accesorios que 

permitan la realización de la prueba. 

METODOLOGÍA Cinético UV 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe la solicitud de exámenes de Laboratorio. 
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2 Se brindas las indicaciones pre analíticas al paciente sobre la recolección de la muestra. 

3 
Se recoge el recipiente del paciente que contiene la orina colectada durante 24 horas 
debidamente rotulada. 

4 Siguiendo los criterios de aceptación de la muestra, se traslada al área de Bioquímica. 

5 
Se mide en la probeta el volumen total de la orina recolectada y se registra en la 
solicitud del paciente. 

6 Se homogeniza la muestra y se vierte en un tubo de fondo cónico. 

7 Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm. 

8 Colocar la muestra en el equipo automatizado y procesar la prueba solicitada. 

9 
Si el equipo arroja alarma de resultado muy elevado o bajo, se introducirá la opción de 
diluir o concentrar según corresponda. 

10 Se procede a la validación del resultado para que se calcule el valor por 24 horas. 

11 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para hallar el valor: 

Urea de 24 horas = (urea urinaria * Vol. 24hrs)*0.01 

 

12 Se imprimen los resultados obtenidos por el equipo. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 

 

 

Proceso 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

TITULO: 
PROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN DE CALIBRADORES EN EL 

ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA 

FECHA: 

May – 2021 

 

OBJETIVO 
Proporcionar instrucciones para realizar calibraciones de analitos en el 

analizador automatizado de Bioquímica. 
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FUNDAMENTO 

Los calibradores son soluciones con valores conocidos que sirven para 

establecer una relación entre las absorbancias generadas por los analitos 

durante el ensayo y las concentraciones de dichos analitos. Pueden ser 

base de suero animal o humano. 

ALCANCE Personal del área de Bioquímica del Servicio de Patología Clínica. 

RESPONSABLE Tecnólogo médico. 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

- Analizador de Bioquímica automatizado. 

- Micropipetas automáticas. 

MATERIALES 

- Calibradores que proveen la casa comercial. 

- Agua destilada estéril. 

- Copas Hitachi. 

DEFINICIONES 

 

 Liofilizado: Producto al cual se ha eliminado la casi totalidad de agua 

utilizando ciclos de congelación y sublimación sin dañar su estructura 

molecular. 

 Multicalibrador: Calibrador con varios analitos dentro de su 

composición. 

 Agua destilada: Tipo de agua a la que se han eliminado las impurezas 

e iones mediante destilación. 

 Estándar: Solución utilizada para obtener el factor de calibración 

durante el proceso de calibración. 

 Pipeta automática: Instrumento utilizado para la medición de pequeños 

volúmenes en uL. 

CRITERIOS DE 

CALIBRACIÓN 

 

1. Cuando existe un cambio de lote de reactivo. 

2. Caducidad de la curva de calibración. 

3. Al obtener valores de controles fuera del rango permitido y solo tras 

haber descartado fallas en los controles y procesos mecánicos. 

 

OBSERVACIONES 
Si persiste arrojando resultados alterados, se procede a la evaluación 
del paciente y la historia clínica para asesoría pre y post analítica. 
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